
National Hospital Organization Nagoya Medical Cente, 

Temperature Monitorinq Loq lnvestiqational Product （治験薬保管温度記録）
checked and recorded daily(except weekends & public holidays)（営業日は毎日碕認）

Refrigerator: 2-8゜C Incubator: 15-25゜C room temperature: 1-30゜C deep freezer :under -80°C 

Month(mmm)/Y 
．．nYYYY) 

Date 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

comment 

Ju N 120 2.1 

ls temperature within 
limlts?(Y /N) If Performed by Initials 

not.write comments 確認者イニシャル
温度は範囲内か？

団Y □ N 53( 

⑮Y □ N S、N

□ Y □ N

□ Y □ N

�y □ N S.'( 

足 □ N S, /V 
四Y □ N 5 N 
図Y □ N S}r

J::fy □ N s．心

□ Y □ N

□ Y □ N

I芦 □ N SN 

J2j'Y □ N ミ小J

、区Y □ N S 、 卜
J2]'Y □ N SN 

匝 □ N S小J
□ Y □ N

□Y □ N

団 □ N S Y 

区Y □ N SN 

il2rY □ N s.rJ

回Y □ N s`'( 
団Y □ N S、 Y
□ Y □ N

□ Y □ N

回'Y □ N $Y 
足Y □ N g, N 
旦Y □ N s, N 

区 □ N S 、 N

回'Y □ N s·、 Y

□ Y □ N

開始日時

終了日時

実施者サイン

コメント

該当する保管月

開始日時

終了日時

実施者サイン

コメント

該当する保管月

開始日時

終了日時

実施者サイン

コメント

該当する保管月

開始日時

終了日時

実施者サイン

コメント

該当する保管月

開始日時

終了日時

実施者サイン

コメント

該当する保管月

開始日時

終了日時

実施者サイン

コメント

該当する保管月

開始日時

終了日時

実施者サイン

コメント

冷蔵庫（

冷蔵庫（

冷蔵庫（

冷蔵庫（

冷蔵庫（

冷蔵庫（

-••エーゲ至-こ平平．，，，ギ-→吟
・ 一麟蟷嗣讃蒻麟齢瓢羹；．．

： 

： 

： 

： 

： 

； 

： 

： 

： 

①)・超低温槽・室温

2017/6/10 

治験太郎

温度計電池交換記録
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電池交換前後に
保管庫の温度が

逸脱していないことを
保管庫の温度計で

確認した。

はい □いいえ

電池交換前後に
保管庫の温度が

逸脱していないことを
保管庫の温度計で

確認した。

口はい □いいえ

電池交換前後に
保管庫の温度が

逸脱していないことを
保管庫の温度計で

確認した。

口はい □いいえ

電池交換前後に
保管庫の温度が

逸脱していないことを
保管庫の温度計で

確認した。

口はい □いいえ

雷池交換前後に
保管庫の温度が

逸脱していないことを
保管庫の温度計で

確認した。

口はい □いいえ

電池交換前後に
保管庫の温度が

逸脱していないことを
保管庫の温度計で

確認した。

口はい 口いいえ

霊池交換前後に
保管庫の温度が

逸脱していないことを
保管庫の温度計で

確認した。

口はい 口いいえ






